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Протокол заседания тендерной комиссии по  вскрытию конвертов 
с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                                               13 – 26 мая  2014 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:
	Басенко А.Ф. 

	- Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;

	
	

	Тулеев Е.М.
	- заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.

	Члены комиссии:
	

	Абдалиев Т.А.

	- директор ГКП на ПХВ «специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения г.Алматы (по согласованию);

	
	

	Беделманов К.Р.

	· – главный врач КГП на ПХВ «Глубоковская центральная районная больница» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (по согласованию);

	
	

	Ауталипова Л.Г.

	- руководитель отдела государственных закупок и правовой работы Управления здравоохранения Акмолинской области (по согласованию); 

	
	

	Рафальский А.П.

	· главный врач ГКП на ПХВ «ЦРБ Тайыншинского района» Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (по согласованию);

	
	

	Алигожин М.К.

	- главный врач КГП на ПХВ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Экибастуз»  Управления здравоохранения Павлодарской области (по согласованию);

	
	

	Балкибекова В.З.

	- главный врач КГКП "Городская станция скорой медицинской помощи"   Управления здравоохранения Жамбылской области» (по согласованию);

	
	

	Уразбаева А.К
	- главный врач КГП «Алтынсаринская ЦРБ» Управления здравоохранения Костанайской области (по согласованию);

	
	

	Налгиева Ф.Х.
	заведующая отделением радиологии ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» Управления здравоохранения г. Астана (по согласованию);

	
	

	Тебенов С.М.

	- директор КГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Карагандинской области (по согласованию);

	
	

	Тайшибаев Б.С.

	- главный врач ГККП «Актауская городская станция скорой и неотложной помощи» Управления здравоохранения Мангистауской области (по согласованию);

	
	

	Умирзаков Т. С.


	- начальник автогаража ГККП «Шымкентская  городская станция скорой медицинской помощи»  Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области (по согласованию);

	
	

	Аблайханұлы А.

	начальник отдела государственных закупок ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» (по согласованию);

	
	

	Каликова Н.Т.
	- заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Алгинская ЦРБ» Управления здравоохранения Актюбинской области (по согласованию);

	
	

	Есеев М.М.

	- главный врач КГКП «Атырауская городская станция скорой неотложной медицинской помощи» Атырауской области (по согласованию);

	
	

	Калиев К.Г.

	- юрисконсульт ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области (по согласованию);

	
	

	Омаров Д.Е.

	- директор департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию);

	
	

	Сагинаева А.Д.

	- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»;

	
	

	Елжасаров К.Д.

	- начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация»;

	
	

	Амангалиев С.В.

	· - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»;

	
	

	Нурпеисова А.Р.

	· - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»;

	
	

	Усенова А.Н.
	· - менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»;

	
	

	Секретарь комиссии:
	

	Укубаева Ж.А.

	- главный менеджер отдела закуцпа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация».



13 мая 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу:                            г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру  вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:
	№ 
п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального
поставщика
	Дата и время предоставления заявки

	1
	АО «Актюбрентген»
	г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/К
	  12.05.2014 г. 14:25

	2
	АО «Медтехника»
	г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64-а
	  13.05.2014 г. 09:20

	3
	АО «Интерфарма-К»
	г. Алматы,  ул. Наурызбай батыра, 17
	  13.05.2014 г. 09:25

	4
	ТОО «Медикус Евразия»
	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, оф. 211
	  13.05.2014 г. 09:30

	5
	ТОО «Торговый дом KAZMED»
	г. Шымкент, ул.Курманбекова, 2
	  13.05.2014 г. 09:35

	6
	ТОО «БаРТ-Медиа»
	г. Алматы, ул. Москвина, 23
	  13.05.2014 г. 09:37

	7
	ТОО «Казмедприбор»
	г. Шымкент, ул. Курманбекова, 2
	  13.05.2014 г. 09:39



4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:
	№
пп
	Наименование
потенциального 
поставщика
	Адрес
	Ф.И.О. представителя потенциального поставщика

	1
	АО «Медтехника»
	г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64-а
	Перфирьева Н.А.

	2
	ТОО «Торговый дом KAZMED»
	г. Шымкент, ул.Курманбекова, 2
	Джакупова А.А.

	3
	ТОО «БаРТ-Медиа»
	г. Алматы, ул. Москвина, 23
	Шайдуллина А.А.

	4
	ТОО «Медикус Евразия»
	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 211
	Акшулаков Т.С.

	5
	ТОО «Казмедприбор»
	г. Шымкент, ул. Курманбекова, 2
	Маратов Е.М.



6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
	№ п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	АО «Актюбрентген»
	8

	2
	АО «Медтехника»
	1, 2, 3, 9

	3
	АО «Интерфарма-К»
	1, 2

	4
	ТОО «Медикус Евразия»
	3, 9

	5
	ТОО «Торговый дом KAZMED»
	4, 5, 6, 7

	6
	ТОО «БаРТ-Медиа»
	4, 5, 6, 7

	7
	ТОО «Казмедприбор»
	4, 5, 6, 7



7.  Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.  Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений:   
- АО «Интерфарма-К» (лоты № 1, 2).

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:
АО «Актюбрентген» (лот № 8):
срок регистрационного удостоверения РК-МТ-5№006169 истек 27.03.2014 года; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).
АО «Медтехника» (лоты № 1, 2, 3, 9):
по лоту № 3 согласно представленному приложению к государственной лицензии  на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения, отсутствует право на выполнение технического обслуживания и монтажа  медицинских компьютерных рентгеновских томографов;
 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X, модель КТ-инжектор missouri XD 2001 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений - «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии модель missouri XD 2001 в комплекте, отсутствуют слова «поколения XD 200X» «КТ-инжектор» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
отсутствует подтверждение права ТОО «Siemens» («Сименс») заключать договора от имени  производителя «Siemens AG Medical Solutions» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
таким образом, отсутствуют договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Olympus Medical Systems Corporation» (Япония) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
по лоту № 3 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют: 
-  средства позиционирования и укладки пациентов;
- прикладное программное обеспечение: Care Dose, Dose Map, Dyn Eva, syngo.Lung  CAD,  пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм; 
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лоту № 9 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют: 
- радиочастотные катушки для пациентов; 
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).
ТОО «Медикус Евразия» (лоты № 3, 9):
отсутствует подтверждение права ТОО «Siemens» («Сименс») заключать договора от имени  производителя «Siemens AG Medical Solutions» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании «Menges Medizintechnik GmbH» (Австрия) заключать договора, а также назначать дистрибьютеров от имени производителя медицинской техники «Ulrich GmbH & Co.KG» (Германия);
таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании «AGFA Healthcare B.V.» (Бельгия) представлять интересы производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X, модель КТ-инжектор missouri XD 2001 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений - «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии модель missouri XD 2001 в комплекте, отсутствуют слова «поколения XD 200X» «КТ-инжектор» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лоту № 3 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют: 
-  средства позиционирования и укладки пациентов;
- прикладное программное обеспечение: Care Dose, Dose Map, Dyn Eva, syngo.Lung  CAD,  пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм; 
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лоту №  3 согласно заявленному регистрационному удостоверению отсутствуют: 
- радиочастотные катушки для пациентов; 
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).
ТОО «Торговый дом KAZMED» (лоты № 4, 5, 6, 7):
по лотам № 5, 7 согласно представленному регистрационному удостоверению указан Автомобиль марки «Газ 2705», однако в технической спецификации указан Автомобиль марки «Газ 27057», таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MedHouse Kazakhstan» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании «Microlife AG» уполномочивать выдавать доверенности от производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Dolce-Pharm» выдавать доверенности от имени производителя «Dolce»  (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Аманат» выдавать доверенности от имени производителя «Roche Diagnostics GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MIROMED LTD» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «VARITEKS ORTOPEDI SAN.A.S.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «SUNMEDICA» выдавать доверенности от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» заключать договора от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение регистрации на набор для аппарата исскуственной вентиляции легких и на набор для аппарата дефиблилятора;
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
согласно представленному письму от КМФД штатив разборный для вливаний с кронштейнами, производства ОМНИМЕД ППИЦ ООО, Россия не подлежит государственной регистрации, однако в технической спецификации штатив разборный для вливаний с кронштейнами указан производитель ООО «Медплант», таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лотам № 4, 5, 6, 7 отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил) по следующим позициям:
- дефибриллятор – монитор КМP DFМ-700.РК-МТ-7№012585 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор»);
- дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиверсии, пульсоксиметрией,  неинвазивным измерителем артериального давления, капнография;
- дефибриллятор – монитор КМP DFM-800.РК-МТ-7№012584 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан);
- дефибриллятор  портативный, автоматический. Автоматический дефибриллятор КМP DFP-300. РК-МТ-7№012586 от 31.01.2014 г. (производитель  ТОО «Казмедприбор»,  Республика Казахстан);
по лотам № 4, 5, 6, 7  в комплекте шин  транспортных складных, комплекте иммобилизационно-универсальных шин KMPMS-01 согласно регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№011883 от 08.08.2013 г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан) отсутствуют: 
- шина для ноги взрослого человека; 
- шина для руки взрослого;
- шина для руки и плеча ребёнка; 
- шина для ноги ребёнка и талии; 
- компрессионные ремни;
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «пульсометры, типа: КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «цифровых пульсометров КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70», отсутствует слово «цифровых» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «монитор пациента, портативный с сенсорным управлением КМП-М5500S в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «монитор пациента  серии КМП-М, моделей 5500 S, 5000, 7000, 8000, 8500 S», отсутствуют слова «портативный с сенсорным управлением» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 6/12 канальный КМП-С1200 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «6/12 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 1/3 канальный КМП-С300 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «1/3 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid с медицинским стетоскопом BiotoneR, модификации: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid, модели: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3», отсутствуют слова «с медицинским стетоскопом BiotoneR» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).
ТОО «БаРТ-Медиа» (лоты № 4, 5, 6, 7):
по лотам № 5, 7 согласно представленному регистрационному удостоверению указан Автомобиль марки «Газ 2705», однако в технической спецификации указан Автомобиль марки «Газ 27057», таким образом, отсутствует  документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MedHouse Kazakhstan» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании «Microlife AG» уполномочивать выдавать доверенности от производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Dolce-Pharm» выдавать доверенности от имени производителя «Dolce»  (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Аманат» выдавать доверенности от имени производителя «Roche Diagnostics GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MIROMED LTD» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «VARITEKS ORTOPEDI SAN.A.S.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «SUNMEDICA» выдавать доверенности от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» заключать договора от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение регистрации на набор для аппарата искусственной вентиляции легких и на набор для аппарата дефиблилятора;
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
согласно представленному письму от КМФД штатив разборный для вливаний с кронштейнами, производства ОМНИМЕД ППИЦ ООО, Россия не подлежит государственной регистрации, однако в технической спецификации штатив разборный для вливаний с кронштейнами указан производитель ООО «Медплант», таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лотам № 4, 5, 6, 7 отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил) по следующим позициям:
- дефибриллятор – монитор КМP DFМ-700.РК-МТ-7№012585 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор»);
- дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиверсии, пульсоксиметрией,  неинвазивным измерителем артериального давления, капнография;
- дефибриллятор – монитор КМP DFM-800.РК-МТ-7№012584 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан);
- дефибриллятор  портативный, автоматический. Автоматический дефибриллятор КМP DFP-300. РК-МТ-7№012586 от 31.01.2014 г. (производитель  ТОО «Казмедприбор»,  Республика Казахстан);
по лотам № 4, 5, 6, 7 в комплекте шин  транспортных складных, в комплекте иммобилизационно-универсальных шин KMPMS-01 согласно регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№011883 от 08.08.2013г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан) отсутствуют: 
- шина для ноги взрослого человека; 
- шина для руки взрослого;
- шина для руки и плеча ребёнка; 
- шина для ноги ребёнка и талии; 
- компрессионные ремни;   
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «пульсометры, типа: КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «цифровых пульсометров КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70», отсутствует слово «цифровых» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «монитор пациента, портативный с сенсорным управлением КМП-М5500S в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «монитор пациента  серии КМП-М, моделей 5500 S, 5000, 7000, 8000, 8500 S», отсутствуют слова «портативный с сенсорным управлением» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 6/12 канальный КМП-С1200 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «6/12 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 1/3 канальный КМП-С300 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «1/3 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid с медицинским стетоскопом BiotoneR, модификации: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid, модели: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3», отсутствуют слова «с медицинским стетоскопом BiotoneR» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).
ТОО «Казмедприбор» (лоты № 4, 5, 6, 7):
по лотам № 5, 7 согласно представленному регистрационному удостоверению указан Автомобиль марки «Газ 2705», однако в технической спецификации указан Автомобиль марки «Газ 27057», таким образом, отсутствует  документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MedHouse Kazakhstan» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании «Microlife AG» уполномочивать выдавать доверенности от производителя «ЗА Health Care S.r.l.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Dolce-Pharm» выдавать доверенности от имени производителя «Dolce»  (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «Аманат» выдавать доверенности от имени производителя «Roche Diagnostics GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «MIROMED LTD» выдавать доверенности и заключать договора от имени производителя «VARITEKS ORTOPEDI SAN.A.S.» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение права компании ТОО «SUNMEDICA» выдавать доверенности от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
отсутствует подтверждение права компании ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» заключать договора от имени производителя «Intersurgical Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 
таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
отсутствует подтверждение регистрации на набор для аппарата искусственной вентиляции легких и на набор для аппарата дефибриллятора;
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
согласно представленному письму от КМФД штатив разборный для вливаний с кронштейнами, производства ОМНИМЕД ППИЦ ООО, Россия не подлежит государственной регистрации, однако в технической спецификации штатив разборный для вливаний с кронштейнами указан производитель ООО «Медплант», таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
по лотам № 4, 5, 6, 7 отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил) по следующим позициям:
- дефибриллятор – монитор КМP DFМ-700.РК-МТ-7№012585 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор»);
- дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиверсии, пульсоксиметрией,  неинвазивным измерителем артериального давления, капнография;
- дефибриллятор – монитор КМP DFM-800.РК-МТ-7№012584 от 31.01.2014г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан);
- дефибриллятор  портативный, автоматический. Автоматический дефибриллятор КМP DFP-300. РК-МТ-7№012586 от 31.01.2014 г. (производитель  ТОО «Казмедприбор»,  Республика Казахстан);
по лотам № 4, 5, 6, 7 в комплекте шин  транспортных складных, комплекте иммобилизационно-универсальных шин KMPMS-01 согласно регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№011883 от 08.08.2013г. (производитель ТОО «Казмедприбор», Республика Казахстан) отсутствуют: 
- шина для ноги взрослого человека; 
- шина для руки взрослого;
- шина для руки и плеча ребёнка; 
- шина для ноги ребёнка и талии; 
- компрессионные ремни;   
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «пульсометры, типа: КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «цифровых пульсометров КМП-РО50», КМП-РО50В»,  КМП-РО60», КМП-РО70», отсутствует слово «цифровых» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «монитор пациента, портативный с сенсорным управлением КМП-М5500S в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «монитор пациента  серии КМП-М, моделей 5500 S, 5000, 7000, 8000, 8500 S», отсутствуют слова «портативный с сенсорным управлением» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 6/12 канальный КМП-С1200 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «6/12 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «электрокардиограф 1/3 канальный КМП-С300 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений  «электрокардиографов серии КМП-С, моделей 100, 300, 600, 1200», отсутствуют слова «1/3 канальный» «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);
наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid с медицинским стетоскопом BiotoneR, модификации: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений «прибор для измерения артериального давления BiopressR Aneroid, модели: BL-ASM-1, BL-ASM-20, BL-ASM-3», отсутствуют слова «с медицинским стетоскопом BiotoneR» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

В соответствии с пунктом 5 Правил Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в одном лоте.
Согласно подпункту 2 пункта 2 Правил  аффилиированное лицо потенциального поставщика - любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу договора или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 8 Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники;
В соответствии с представленной тендерной документацией ТОО «Казмеприбор» является производителем медицинской техники закупаемой по лотам № 4, 5, 6, 7 при этом в этих же лотах принимают участие ТОО «Торговый дом KAZMED» и ТОО «БаРТ-Медиа» которые в соответствии с Правилами являются представителями производителя.
Поскольку Производитель может косвенно оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу договора или иной сделки, данные потенциальные поставщики являются аффилированными лицами и в соответствии с пунктом 5 Правил не вправе участвовать в одном лоте.

11.     Представлено менее двух тендерных заявок по лоту № 8.

12.       Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лоту № 8 АО «Актюбрентген».

13. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 29 мая 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

14. Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 29 мая 2014 года.
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